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HbA1c  
(Glycated Hemoglobin) 

(Enzymatic) 
 

 
 

 کاربرد:

ارزیابی کنترل بلند مدت غلظت گلوکز در افراد دیابتی، تشخیص دیابت و 

 .(Pre-diabetic)شناسایی افرادی که در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند 

 اهمیت بالینی:

، به افزوده شدن غیرآنزیماتیک واحدهای (Glycation)گلایکیشنیا  گلیکاسیون

شود. هموگلوبین گلیکوزیله ها گفته میهای آمین در پروتئینگروه قندی به

(HbA1cاز اضافه شدن گلوکز به آمینو اسید ) والین ( انتهای آمینN-  )ترمینال

 شود. تشکیل می HbAدر هموگلوبین  βزنجیره 

HbA1c  به وسیلة پزشک و ایمونولوژیست ایرانی، جناب  1960اولین بار در دهه

 ( شناسایی و معرفی شد. 1929 - 2012) ساموئل رهبرر آقای پروفسو

یک واکنش  GHb(Glycated hemoglobin)تشکیل هموگلوبین گلایکه شده یا 

های ناپذیر است، به همین دلیل مقدار آن در خون به طول عمر گلوبولبرگشت

روز( و غلظت گلوکز خون بستگی دارد. از آنجایی که سرعت  120قرمز )میانگین 

 GHbمستقیما متناسب با غلظت گلوکز خون است در نتیجه مقدار  GHbل تشکی

گیری خواهد قبل از نمونههفتة  12تا  8دهندة مقدار میانگین گلوکز در طی نشان

تحت تاثیر نوسانات روزانه غلظت گلوکز نیست و  GHbبود. به دلیل اینکه مقادیر 

 GHbبر روی مقدار )روزانه(  های ورزشی و مصرف وعده غذایی تاثیریانجام فعالیت

به عنوان معیاری برای ارزیابی سطح گلوکز خون  GHbتوان از ندارد، لذا می

به عنوان معیاری برای تشخیص دیابت و همچنین  GHbبراین، استفاده نمود. علاوه

تعیین میزان خطر بروز مشکلات و عوارض میکروواسکولار )رتینوپاتی، نفروپاتی و 

 نوروپاتی( در بیماران دیابتی است. 

ها )مانند آنمی عوامل مختلفی مانند شرایط موثر بر میزان مرگ و میر اریتروسیت

شوند، گیری مییجاد تداخل در روش اندازههمولیتیک( و نیز عواملی که باعث ا

-تداخل ایجاد نمایند. در چنین شرایطی اندازه 1cHbAتوانند در نتایج مربوط به می

های سرمی گلیکوزیله( یا آلبومین گلیکوزیله گیری مقدار فروکتوزآمین )پروتئین

قبل از هفته  2 – 3تواند معیار دقیقی برای سنجش سطح گلوکز خون طی می

 گیری باشد. ونهنم

و همچنین  1، افراد مبتلا به دیابت نوع (ADA)بنابه پیشنهاد انجمن دیابت آمریکا 

بار و  4تا  3کنترل نشده دارند به طور معمول سالانه  2افرادی که دیابت نوع 

بار در سال باید تست  2کنترل شده هستند،  2افرادی که مبتلا دیابت نوع 

HbA1c .را انجام دهند 

 آزمایش: اساس

، غلظت هموگلوبین موجود در نمونه در طول موج مناسب مرحله اولدر 

پپتید شود و همچنین در این مرحله آنزیم پروتئاز، دیگیری میاندازه

مرحله دهد. در هموگلوبین را برش می βگلیکوزیله شدة انتهای آمین زنجیره 

در حضور اکسیژن مولکولی بر  FPOX(Fructosyl peptide oxidase)آنزیم  دوم

پپتید گلیکوزیله جدا شده، اثر کرده و باعث تولید پروکسید هیدروژن روی دی

)2O2(H شود. پروکسید هیدروژن تولید شده در حضور آنزیم پروکسیداز می

(POD) شود. واکنش داده و باعث تشکیل رنگ می *زا )کروموژن(با عامل رنگ

 HbA1cگیری میزان تغییرات جذب نوری، غلظت هموگلوبین و با اندازه

بندی نتایج حاصل از شود. در نهایت با جمعموجود در نمونه تعیین می

 شود.محاسبه می HbA1cمیزان درصد  ،HbA1cمحاسبه غلظت هموگلوبین و 
*[10-(Carboxymethylaminocarbonyl)-3,7-bis-(dimethylamino) phenothiazine sodium 

salt] 
 

HbA1c 
𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐚𝐬𝐞 
→      glycated dipeptide 

 

Glycated dipeptide + O2 + H2O
 𝐅𝐏𝐎𝐗    
→     glucosone + dipeptide + H2O2 

 

H2O2 + coloring agent
𝐏𝐎𝐃
→  color development 

 

 

 

 محتویات کیت:
 

PT-A1c REF 

𝐑𝟑  2 × 70 ml 𝐑𝟐  2 × 10 ml 𝐑𝟏  2 × 30 ml PT-A1c-80  

𝐑𝟑  2 × 70 ml 𝐑𝟐  2 × 10 ml 𝐑𝟏  4 × 30 ml PT-A1c-140  

𝐑𝟑  2 × 85 ml 𝐑𝟐  2 × 10 ml 𝐑𝟏  2 × 30 ml PT-A1c-917 
 

 ها:ترکیب معرف
 

 اجزاء معرف

𝐑𝟏  
10-(carboxymethylaminocarbonyl)-3,7-bis 

(dimethylamino) phenothiazine sodium salt 

𝐑𝟐  
Peroxidase (POD) 

Fructosyl peptide oxidase (FPOX) 

𝐑𝟑  Pretreatment Solution (Lysis buffer) 
 

 نکات ایمنی و هشدارها:
توان استفاده های تشخیص طبی میاز این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه -1

 نمود. 

به عنوان مادة Proclin 300و  سدیم آزایداز های این کیت در معرف -2

استفاده شده است، لذا به هیچ عنوان از دهان برای کار (Preservative)نگهدارنده 

ها خودداری ها با دست و چشمبا پیپت استفاده نشود و از تماس مستقیم محلول

 شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شسته شود. 

انسانی بوده و با اینکه نتایج  ، سرمHbA1cهای کنترلکالیبراتورها و  منشاء -3

که با  HCVو  HIV-1 ،HIV-2های ضد بادیو آنتی HBsAgهای مربوط به تست

انجام شده است  تبر روی این محصولا FDAهای مورد تایید استفاده از روش

همانند  تاند، با این حال، لازم است تا هنگام کار، با این محصولاهمگی منفی بوده

 یک نمونة عفونی برخورد شود.

 ها رعایت گردد. کلیه هشدارهای معمول آزمایشگاه، در هنگام کار با محلول -4

-می(MSDS)د های ایمنی در خصوص هر یک از موادر صورت نیاز به راهنمایی

 توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید.

 ها:شرایط نگهداری و پایداری معرف

به دور از نور مستقیم نگهداری  C 8 - 2°که در دمای صورتیها در معرف

شوند تا پایان تاریخ انقضاء درج شده بر روی برچسب کیت پایدار و قابل 

ها و نگهداری آنها در دمای انجماد آلوده شدن معرف ازاستفاده خواهند ماند. 

 .معرض نورمستقیم خودداری شودیا در 

 ها:سازی معرفآماده

 باشند. به صورت مایع و آماده مصرف می R3و  R1 ،R2های معرف
 

 ها:سازی و نگهداری نمونهآوری، آمادهجمع

 نوع نمونه:

 و هپارین. EDTA ،NaF-EDTAهای حاوی آوری شده در لولهخون تام جمع

 های خون تام همولیز شده نباید استفاده شود. از نمونه نکته:

 ها:سازی نمونهآماده

 شود. ها به صورت دستی و طبق مراحل زیر انجام میسازی نمونهآمادهمرحله 

1- µL 500  از محلول لیزکننده(R3)  .را به یک لوله آزمایش اضافه کنید 

سانتریفیوژ  RPM 1200دقیقه در دور  5نمونه خون وریدی را به مدت  -2

 کنید.

3- µL 25 سانتریفیوژ شده را به لوله های خونی )لایه پایینی( نمونه از سلول

حاوی محلول لیزکننده اضافه کرده و به خوبی مخلوط کنید. نمونه مخلوط 

 باشد. شده آماده استفاده )در دستگاه اتوآنالایزر( می

نیازی به این  ی شرکت پیشتازطبنکته: کالیبراتورها و کنترل ها

 بعد از حل شدن آمادة مصرف هستند. تنها مرحله ندارند و

 Contents REF 

80 ml 𝐑𝟏  𝟐 × 𝟑𝟎 𝐦𝐥,     𝐑𝟐  𝟐 × 𝟏𝟎 𝐦𝐥,    𝐑𝟑  𝟐 × 𝟕𝟎 𝐦𝐥 PT-A1c-80 

140 ml 𝐑𝟏  𝟒 × 𝟑𝟎 𝐦𝐥,     𝐑𝟐  𝟐 × 𝟏𝟎 𝐦𝐥,    𝐑𝟑  𝟐 × 𝟕𝟎 𝐦𝐥 PT-A1c-140 

Hitachi-917 series 𝐑𝟏  𝟐 × 𝟑𝟎 𝐦𝐥,     𝐑𝟐  𝟐 × 𝟏𝟎 𝐦𝐥,    𝐑𝟑  𝟐 × 𝟖𝟓 𝐦𝐥 PT-A1c-917 
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 ها:نگهداری و پایداری نمونه

سازی(، در صورت نگهداری در یخچال تا های خون تام )قبل از آمادهنمونه -1

 باشند. روز پایدار بوده و قابل استفاده می 7

( بر روی آنها انجام شده R3هایی که عمل لیز )تیمار شدن با معرف نمونه -2

ساعت در  24اتاق و تا  ساعت در دمای 8(، تا Pretreated samplesباشد )

 2ای که بیش از های لیز شدهیخچال قابل نگهداری و استفاده هستند. نمونه

اند قبل از استفاده باید به خوبی مخلوط شوند. قبل ساعت در دمای اتاق مانده

 ( رسیده باشد.C 30 - 15°ها به دمای اتاق )از انجام آزمایش باید دمای نمونه
 

 روش کار:

 لوازم مورد نیاز:مواد و 

 ها()معرف های کارمحلول - 1

 تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه - 2

به ترتیب با شماره  شرکت پیشتاز طبHbA1cهای ها و کنترلکالیبراتور – 3

 .و کنترلجهت کالیبراسیون  PTC0005و  PTCC6003های کاتالوگ
 

 روش انجام آزمایش:

 های اتوآنالایزر قابل نصب و استفاده است. دستگاهاین محصول بر روی انواع 

پارامترهای مورد نیاز برای استفاده در اتوآنالایزرهای مختلف موجود بوده، که 

توانید آن را از بخش فروش شرکت پیشتازطب درخواست در صورت نیاز می

 نمایید.

 است:روش زیر به عنوان یک مثال کلی در اینجا آمده

 
 محاسبات:

 اینقطهخوانش تکبه صورت  محاسبه غلظت هموگلوبینهموگلوبین: 

 nm 480را در طول موج  Abs (*1)اختلاف جذب برای این منظور ، است

 محاسبه کنید.)طول موج جذب زمینه(  nm 800و )طول موج اصلی( 
HbAbs = Abs( 1

∗ )480 − Abs( 1
∗ )800 

HbA1c : 

برای این  ،است ایخوانش دو نقطهبه صورت HbA1cمحاسبه غلظت 

را در طول  Abs (*1)( اختلاف جذب جذب اولیه) A1برای محاسبه منظور، 

)طول موج جذب زمینه(  nm 800)طول موج اصلی( و  nm 660موج

 محاسبه کنید.
HbA1cAbs1 = Abs( 1

∗ )660 − Abs( 1
∗ )800 

را در طول  Abs (*2)اختلاف جذب ،A1c( جذب ثانویه) A2برای محاسبه 

)طول موج جذب زمینه(  nm 800)طول موج اصلی( و  nm 660موج 

 محاسبه کنید.
HbA1cAbs2 = Abs( 2

∗ )660 − Abs( 2
∗ )800 

 برابر است با: HbA1cجذب نهایی 
∆A = A2 − A1 

 محاسبه:

𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧.(𝛍𝐦𝐨𝐥/𝐋)=
𝐀𝐛𝐬𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞

𝐀𝐛𝐬𝐂𝐚𝐥
× 𝐂𝐚𝐥. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧.(𝛍𝐦𝐨𝐥/𝐋) 

هستند( به  μmol/Lگیری شده )که بر حسب به منظور تبدیل مقادیر اندازه

 شود:از رابطة زیر استفاده می IFCC (mmol/mol)مقادیر 

𝐇𝐛𝐀𝟏𝐜 (
𝐦𝐦𝐨𝐥

𝐦𝐨𝐥
) =

𝐇𝐛𝐀𝟏𝐜(
𝛍𝐦𝐨𝐥

𝐋
)

𝐇𝐛 (
𝛍𝐦𝐨𝐥

𝐋
)
× 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 

از رابطة زیر  (%) NGSPبه  IFCC (mmol/mol)برای تبدیل مقادیر 

 شود:استفاده می

𝐇𝐛𝐀𝟏𝐜(%) = (𝐈𝐅𝐂𝐂 × 𝟎. 𝟎𝟗𝟏𝟒𝟖) + 𝟐. 𝟏𝟓𝟐 

 

 :3دامنه مرجع

Normal Glucose Tolerance 6/5% ≥  

Pre-diabetics (High risk for diabetes) 4/6% – 7/5  

Diabetes  5/6 ≤  

اطلاعات آماری بیمارانش دامنه بهتر این است که هر آزمایشگاه با توجه به 

مرجعی مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این تست 

طور همزمان بررسی ها بهباید با تاریخچه پزشکی بیمار، آزمایشات و دیگر یافته

 شوند.

 ویژگی و کارایی کیت:

 :(Linearity)گیری دامنه اندازه -1

 – µmol/L 310هنگامی که غلظت هموگلوبین موجود در نمونه در محدودة 

90 (g/dL 20 – 8/5 ،باشد )مقدار  گیریاین کیت توانایی اندازهHbA1c  در

 را داراست.  3 - %14محدودة 

 گیری:حداقل میزان قابل اندازه -2

 باشد.می %3گیری به وسیلة این کیت قابل اندازه HbA1cحداقل میزان 

 حساسیت: -3

هموگلوبین  g/dL 45/6به ازای  1/0 – 3/0جذب  :(Hb)هموگلوبین ( 1

(µmol/L 100.) 

2 )HbA1c:  به ازای غلظت 05/0 – 1/0جذبµmol/L 10 ازHbA1c 

 صحت: -4

 گیرند.مقدار مورد نظر قرار می 90 - %110مقادیر مورد نظر در محدودة 

 :(Precision)میزان دقت  -5
Intra-assay (n = 20) 

 Mean (%) SD (%) CV% 

 85/0 043/0 09/5 1نمونه 

 92/0 089/0 77/9 2نمونه 
 

Inter-assay (n = 20) 

 Mean (%) SD (%) CV% 

 89/0 045/0 07/5 1نمونه 

 09/1 106/0 7/9 2نمونه 
 

 ها و تداخلات:محدودیت -6

، mg/dL50تا غلظت کونژوگه روبینبیلی، mg/dL50تا غلظت آزاد روبینبیلی

Intralipos  آسکوربیک اسید تا غلظت %2ت غلظ)امولسیون لیپید تزریقی( با ،

mg/dL 50 تداخلی در واحد موجب 3000کدورت ناشی از فرمازین تا  و 

 شوند.آزمایش نمی نتیجة

 :(Accuracy)ها مقایسه روش -7

، HPLCبا روش مرجع  (y)طب شرکت پیشتازHbA1cاز مقایسه بین کیت 

 نتایج زیر به دست آمد:
y = 0.98x + 0.04, r = 0.991 
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